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L’Oxygénothérapie Hyperbare

consiste à faire respirer un gaz sous pression

dans une enceinte étanche





A. les pressions (risque d’explosion, perte d’intégrité de l’enceinte 
pressurisée)

B. l'adéquation et l’intégrité des systèmes de fourniture des gaz sous 
pression

C. les différences de pressions (cathéters / raccords de sondes, joints, 
perfusions, drainages)

D. l’oxygène (risque de feu, toxicité cérébrale et pulmonaire)

E. la qualité et la quantité de la fourniture de gaz respiratoires

F. l’électricité (sécurité électrique à l’intérieur de l’enceinte sous pression)

G. les matériels prohibés à l’intérieur de la chambre 

H. le feu (procédures de prévention, suppression, et évacuation) 

I.      compatibilité des dispositifs médicaux utilisés dans la chambre 



PANNE ELECTRIQUE



LUMIERE



LUMIERE: PROCEDURE DE 
SECOURS

• Rassurer les patients avec le système de communication s’il 
fonctionne

• Aller aux hublots les rassurer avec une lampe 

• Envoyer le plongeur secours dans la chambre hyperbare si patient 
seul

• Prévenir le service technique



LUMIERE: 
PROCEDURE DEGRADEE

• Interruption de la table thérapeutique sur décision du COH si le

problème électrique n’est pas résolu



SYSTÈME INFORMATIQUE:
PROCEDURE DE SECOURS



SYSTÈME INFORMATIQUE:
PROCEDURE DE SECOURS

• Prévenir le service technique

• Respect de la profondeur grâce au manomètre de pression



Noter les temps de la table thérapeutiques
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Noter les paramètres de la table thérapeutique sur la feuille de 
séance



Passage de la compression ou de la ventilation 
de façon manuelle



SYSTÈME INFORMATIQUE: 
PROCEDURE DEGRADEE

• Interruption de la table thérapeutique sur décision du COH si le

problème électrique n’est pas résolu



COMMUNICATION: 
PROCEDURE DE SECOURS



COMMUNICATION: PROCEDURE DE 
SECOURS

• Rassurer les patients avec une ardoise

• Aller aux hublots les rassurer avec une lampe 

• Envoyer le plongeur secours dans la chambre hyperbare si patient 
seul

• Prévenir le service technique



COMMUNICATION: 
PROCEDURE DEGRADEE

• Interruption de la table thérapeutique sur décision du COH si le

problème électrique n’est pas résolu



ANALYSEUR D’OXYGENE



ANALYSEUR D’OXYGENE: 
PROCEDURE DE SECOURS

• Ventilation manuelle

• Prévenir le service technique



ANALYSEUR D’OXYGENE: 
PROCEDURE DEGRADEE

• Interruption de la table thérapeutique sur décision du COH si le

problème électrique n’est pas résolu



PANNE GAZ



CIRCUIT DE GONFLAGE AIR



Arrêt de la séance car SAS 
INDISPONIBLE



Arrêt de la séance car SAS 
INDISPONIBLE



PANNE CIRCUIT GONFLAGE: PROCEDURE DE 
SECOURS

• Vérification que le compresseur fonctionne

• Surveiller la pression cuve ou des bouteilles tampons

• Arrêt des ventilations

• Surveillance du taux d’oxygène



Arrêt de la séance car SAS 
INDISPONIBLE



CIRCUIT DES GAZ THERAPEUTIQUES








