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LA CHECK-LIST



CHECK LISTE DE MISE EN PRESSION DU CAISSON
DOC-01-HYP
[0 Fermer la vanne de ventilation automatigue a 'extérienr du caisson cété chambre

DEMARRER LES COMPRESSEURS

+ COMPRESSEURSIEIZ

Fermer les purges

Ouwrir les circuits d’air

Verifier le nivean d huile

Mettre les compresseurs sur « ON »
Appuyer sur « L »

agoooo

OUVRIR LES BEOUTEILLES DE GAZ NECESSAIRE

¢« RACKDES BOUTEINLLES ATR, 02, T 4AMA ATR MEDICAL ET 5050

Owrvrir toutes les boutedlles dair
Fermer les purges de central

€3 Za
Ouwrir les bouteilles d"02, [50/5d, et 02 du LAMA si le traitement 1'impose

WVernfier que les circuits des gaz soient ouverts

oOooo

VERIFIER LE CIRCUIT D'INCENDIE
+ CLTE INCENDIE

Controler le nivean d’ean dans la monture
WVanne du niveaw « ouverte »

Vanne d amrivée d ean « fermeée »

Vanne de sortie d’ean « ouverte »
Vanne de purge d’ean basse « fermée »
Vanne d amrivée dair « puverte »
WVanne de purge d’air haute « fermée »

oOooooono

VERIFIER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECOURS
+ GROUPE ETECTROGENE

O EBouton poussoir d’arrét d' urgence « non enclenché »
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CHECK LISTE DE MISE EN PRESSION DU CAISSON
DOC-01-HYP

[0 Fermer la vanne de ventilation automatique a 1'extérieur du caisson cotée chambre

DEMARRER LES COMPRESSEURS

oo

Fermer les purges
Chorvrir les circuits d ar
WVenfier le nivean d hmile

Mettre les compresseurs sur « ON »

Appuyer sur « I »

OUVRIR LES BOUTEILLES DE GAZ NECESSAIRE

¢« RACKDES BOUTEIIILES AIR, 02, I AMA4, ATR MEDICAIL ET 5050

Ooodd

Chorvrir toutes les boutetlles d air

Fermer les purges de centrales gaz
20050,
Venfier que les circuits des gaz soient ouverts

Chavrir les bouteilles 402,

air medical

et O2 du LAMA =i le trastement 1" impose



ALIMENTATION EN AIR
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LA LUMIERE
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LES DIFFERENTES VANNES






AIR OXYGENE MELANGE







LE CHOIX D’UNE TABLE THERAPEUTIQUE



TABLE N°2-OHB15-Chronique
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1.MISE EN PRESSION
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RESPECT DE LA VITESSE DE COMPRESSION

12m 4

02 Accompagnant
(a partir de 12 m)

INDICATIONS (a titre indicatif)

- Indication chronique







Durée Mission  Infe

PLCRIM A
PLCHMCR
LCHM K
90% 4500ppm  90%
eLramtre

0% 4000ppm  80% | Sdmetn e n ey

‘ r T - 194 oy
[ J
70% 3500ppm  70% |

60% 3000ppm 0% — <<_.,, —

20.7 % 02 50% 2500ppm 50%

253 °C temp
—_t
40% 2000ppm  40%
43.7 % hum

425 ppm 2 620 por

20% 1000ppm  20% =T |

1

10% 500ppm m__’__,___T_—
,J,,L—k’




COMPRESSION { ’




HAUX OXYMETER  Cuve d'eauxusées _Local technique _ Parametres
Pression stockage Gaz -—— 2 B ——— ]
Haute pression MIX 1 (A) 0 |bar| Aarmes|[ 0 |

Systéme  Langue Alarmes et historique

HAUX-STARMED 2500/5,5/SC3 [EhaRy
_fﬁ_’fJbar Haute pression MIX 1 (B) J;‘Mbar‘ ———

. ~Pression de service | pression /senvice
| | Gazrespiratoires Air | Réserve basse 10.6
| ....._.J bal Haute pression MIX 2 (A) | 206.0_|bar |

picroNCPA @ || 13 fpar  GazrespiratoiresMX 2] 133 | bar ‘  pressionSysteme {
\ o
RS . ;
s o aztespiatoires 02 | 115 |bar  Gazrespiratoires MX 3 13| bar | E;‘c’ses'l‘:;l’savs;gme , 198 Jbar Haute pression MX 2(8) [ 615 _[bar
| Gaz respiratoires NITROX | 114 |par  Pressionde service Air J_QP__] bar | | aute pression Nitrox (A) 1956 |par Haute pression MIX 3 (A) 2122 |bar ‘v
Haute pression MIX 3 (B) _1?_32 bar

—_— Pression de service |
0.75 | bar ‘ | Haute pression Nitrox (B) | 1134 |par

PLCRUNTK Gaz respiratoires MIX 1 123 |par ;
el extraction ' <.

PLC-statut——

Nébulisation Systeme anti-incendie

e
e l—’ Niveau d'eau Q

Annonce-Chambre ¢ u 2 @
Sélection de la chambre Aty ‘ 2;{ Z _']'C ¢ 0 (‘J o o
CP \ | ( o) pes ¢ A
o A n 7 “"'Lf_'j 0 h Haute pression Nébulisation Systeme o
e Anti-incendie >= 180 bar
| Basse pression Nébulisation Systéeme O
Anti-incendie >= 27 bar

Basse pression 27.7 |bar

cPB
Ventilati 5 Echappement rapide SAS Ventilation | -Gaz respiratoires Echappement rapide CPA Moniteurs
0 Air 9 Air sgende HMMS |
Fermé - Ferme Ouvert = —
i & d } La sélection de gaz

Ferme Ouvert —- -
= = = B Poste | At ;
\ | individuel c —_— individue! =D
L 4 Aret | $
—— — = sécunité
HAUX-TALKMASTER pm'svologtque/
medicale!

Echappement rapide

Ouvert

Eclairage

régles de sécunte
physiologique / HAUX-TALKMASTER
La sélection de gaz respiratoires Volume caisson

HAUXVTALKMASTER medicale!
4 Son %
Eclairage VORI Cai doit étre conforme aux régles de
el e sécurté —
Casque TM @ physiologique / medicalel

Casque TM @
- ot Groupe 1
Volume exténeur casque SCP ‘

Groupe 1 o || Volume exténeur casque sce @
Eclairage —— ﬁ =

5 ]
X A

Groupe 1

Volume caisson

g | | Manuel
- o P Cﬂﬂuﬁi‘?i

L







2.PALIER
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UTILISATION DES SAS



e utilisation du SERVO |
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e wtilisation du SERVO |

sAATA
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LE SAS A MEDICAMENT

SURFACE

A < ‘jL

SAS AMEDICAMENT




LE SAS A MEDICAMENT

SURFACE

R < ﬂ%

SAS AMEDICAMENT




LE SAS A MEDICAMENT

SURFACE

R < —7;

SAS AMEDICAMENT




LE SAS A MEDICAMENT

SURFACE

15 METRES

CHAMBRE

SAS AMEDICAMENT

S. Ximenes — L. Maziere — C. Beaudelin ©



LE SAS A MEDICAMENT

15 METRES \
SAS CHAMBRE

R

SAS AMEDICAMENT



LE SAS A MEDICAMENT

4\

15 METRES

15 METRES

CHAMBRE

SAS AMEDICAMENT

S. Ximenes — L. Maziere — C. Beaudelin ©






ECHAPPEMENT - CHAMBI




LE SAS A MEDICAMENT

SURFACE

A < j

SAS AMEDICAMENT
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. SURFACE 15 METRES
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. SURFACE 15 METRES
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15 METRES

SURFACE
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15 METRES
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15 METRES
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. SURFACE 15 METRES

S. Ximenes — L. Maziere — C. Beaudelin ©



Systéme  Langue  Alarmes et historique

HAUX-STARMED 2500/5,5/SC3

PLC-statut——
| | Gazrespirat

BIGRUNCEA “ “‘ piratoires Air
| | Gazrespiratoires 02

PLCRUNCP B

PLCRUNTK Q

Annonce-Chambre

Sélection de la chambre \
\

|

|

|

cPB

HAUX OXYMETER  Cuve d'eaux usées Local technique

- —Pression de service

“ “ Gaz respiratoires NITROX __1_1 4 ﬁbar

Gaz respiratoires MIX 1 123

Paramétres

_113 bar
‘ 15 {bar

P
Pression de service r—r 7511 bar

|
|bar extraction -

Lol

cPB
Echappement rapide

Ouvert

HAUX-TALKMAST! ER
Volume caisson

Volume extérieur ¢

0

Gaz respiratoires MIX 2| 133 | bar ‘

Gaz respiratoires MIX 3| 113 _J bar |

Pression de seice Air| 105 [ bar | | 133 e pression Nitrox (A) 1956 |par
; ‘ Haute pression Nitrox (B)| 1134 %B bar

Pression stockage Gaz

| Réserve haute 7
287.8 [pz

| pression /sevice 12618 ] bar

| Réserve basse ‘-——’10 GJ o
i 98 i bar

‘ pression Systeme 1
Réserve basse
pression Systeme 2

Haute pression MIX 1 (A) Eb:j bar ;‘
Haute pression MIX 1 (B) J?Eﬂba’ |
Haute pression MIX 2 (A) [T?W bar ‘
Haute pression MIX 2 (B) @bar |
Haute pression MIX 3 (A) r21—22_ bar |
Haute pression MIX 3 (B) @ bar !

ij'c 7
Lampes de

S

PRTLT TS

L=

o

Gaz respiratoires

Echappement rapide SAS

Moniteurs

Legende HMMS 1

— Fermé

Poste =

B individuel lection de gaz

iratoires é)’

doit étre conforme aux
regles de sécunte

physiologique /
medicale!

Eclairage
(
Groupe 1 |

v 5
A
v

HAUX-TALKMAS TER
Volume caisson

= a74

0 ¢ Al = e
Volume exténeur casue scp @

Air Legende

Ouvert

Auto

Rt

securité
Casque TM @

Eclairage
A

Groupe 1

La sélection de gaz respiratoires
doit étre conforme aux regles de

physiologique / medicale!

Echappement rapide CP A~ -Vent Iyion
i
Ferme Quvert
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HAUX-TALKMASTER
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Volume exténeur casque SCP °
Manuel

|

PUSH TO
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Nébulisation Systeme anti-incendie
Niveau d'eau Q

Haute pression Nébulisation Systeme
Anti-incendie >= 180 bar

Basse pression Nébulisation Systéme O
Anti-incendie >= 27 bar

/!} !\ Haute pression | T(E‘U bar

Basse pression 27.7 |bar

Moniteurs

HMMS |

Gaz respiratoires

La sélection de gaz
respiratoires
doit étre conforme:
aux régles de
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pm'svclogxque/
medicale!
Eclairage

A
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URGENCE




. SURFACE 15 METRES
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15 METRES

SURFACE

W
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15 METRES
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3.DECOMPRESSION



RESPECT DE LA VITESSE DE DECOMPRESSION

15m —

15’

30

5 25

12m

INDICATIONS (a titre indicatif)

- Indication chronique






Durée Mission  Infe

PLCRIM A
PLCHMCR
LCHM K
90% 4500ppm  90%
eLramtre

0% 4000ppm  80% | Sdmetn e n ey

‘ r T - 194 oy
[ J
70% 3500ppm  70% |

60% 3000ppm 0% — <<_.,, —

20.7 % 02 50% 2500ppm 50%

253 °C temp
—_t
40% 2000ppm  40%
43.7 % hum

425 ppm 2 620 por

20% 1000ppm  20% =T |

1

10% 500ppm m__’__,___T_—
,J,,L—k’




COMPRESSION { ’
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FIN DE LA SEANCE



CHECK-LIST: FERMETURE DU CAISSON

Bouteilles tampons « fermées »

Bouteilles B50 « fermées »

Purge du circuit en ouvrant la vanne gonflage HP chambre extérieure
Vanne alimentation B50 « fermée »

Vanne alimentation circuit AIR « fermée »

Purge du circuit en ouvrant la vanne de gonflage HP CHAMBRE
Débrancher la lyre

OoOoOoooan

Bouteilles 02 « fermées »
Purge du circuit O2 en ouvrant le débilitre SAS « ouvert »

O O



6.FERMETURE DU CENTRE

‘ fevrrnée |







